
MONTERINGSVEJLEDNING

Udskiftning af patron til hejselågebeslag

Danish Healthcare
Design A/S
Drejøvej 8

9500 Hobro

+45 9851 1633
info@dhdas.dk
www.dhdas.dk

CVR nr. 64194615

Patronen korrekt placeret i
hejselågebeslaget.

1

En ny patron skrues i den del 
af beslaget, som er monteret 
i lågen.

4

Med en skruetrækker skub-
bes låsekapslen af.

2 Patronen skubbes fri af be-
slaget.

3

Låsekapslen sættes på igen,
hvormed patronen er fast-
gjort.

Patronen placeres herefter 
på gevindet igen.
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